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ÖZ
Amaç: Sağlıklı olgularda, optik düşük koherens reflektometri (ODKR)  ve spektral optik koherens tomografi (SOKT) ile 
ölçülen merkezi retina kalınlık (RK)’larını karşılaştırmak.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya; göz ve sistemik hastalığı olmayan, 39 olgunun (%51.3’ü erkek, %48.7’si kadın) 39 gözü dahil 
edildi. Olguların  RK’ ları, ODKR  ve SOKT cihazları ile aynı zamanda 3’er kez ölçüldü.
Bulgular: Çalışmamızda; ODKR cihazı ölçümlerindeki RK  değerleri, ortalama 195.02±11.78 (173.3-219.6) μm iken; SOKT 
cihazı ölçümlerindeki RK değerleri, ortalama 222.96±11.34 (205-255)  μm olarak saptandı. İki cihaz arasında; RK değerle-
rindeki ortalama 27.94±8.68 μm’lik fark, istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.001; p<0.01). Çalışmamızda, iki cihaz 
RK ölçümlerinde; yüksek pozitif yönlü ilişki (r=0.719; p=0,001; p<0.01), yüksek uyum (%95 LoA alt limit 10.91 üst limit 
44.96) ve iyi korelasyon (r>0.90, p<0.05) saptandı. 
Sonuç: Sağlıklı olguların RK ölçümlerinde, ODKR ve SOKT cihazları arasında, yüksek pozitif yönlü ilişki, yüksek uyum 
ve iyi korelasyon saptandı. 
Anahtar Kelimeler: Optik düşük koherens reflektometri, retinal kalınlık, spektral optik koherens tomografi.

ABSTRACT
Purpose: To compare measurements of central retinal thickness (RT) obtained with optical low coherence reflectometry 
(OLCR) and spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT) in healthy subjects.
Methods: Thirty-nine eyes of 39 subjects (51.3% male, 48.7% female) without any ocular and systemic disease had central 
RT measurements. Measurements with OLCR and SD-OCT were repeated 3 times. 
Results: The mean RT measurements;  with OLCR was 195.02±11.78 (173.3-219.6) μm,  and  with SD-OCT was 222.96±11.34 
(205-255)  μm.  The mean difference between OLCR and SD-OCT RT measurements  was 27.94±8.68 μm (p=0.001; p<0.01). 
There were, high positive correlation (r=0.719; p=0,001; p<0.01), high agreements (95% LoA lower limit 10.91 upper limit 
44.96) and good correlation (r>0.90, p<0.05) between  OLCR and SD-OCT RT measurements. 
Conclusion: In healthy subjects central RT measurements; derived from OLCR and SD-OCT, exhibit a high positive rela-
tion, strong correlation and good agreement.  
Key Words: Central retinal thickness, optical low coherence reflectometry, spectral domain optical coherence tomography.
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GİRİŞ

Diabetik retinopati (DRP), yaşa bağlı maküla deje-
neresansı (YBMD), retinal ven tıkanıklığı, üveit ve 
katarakt ameliyatı sonrası  görülebilen birçok makü-
la hastalıklarının tanı, takip ve  tedavisinde merkezi 
retina kalınlık (RK) analizi önemlidir.1-4 

Optik koherens tomografi (OKT), son dönemde otal-
molojide yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Gü-
nümüzde, spektral domain OKT (SOKT) ile; non-
invaziv, non-kontakt, yüksek hız ve çözünürlükte, in 
vivo ön ve arka segmentlerin üç boyutlu görüntülen-
mesi mümkün olmaktadır. Non-invaziv, non-kontakt 
olarak aksiyel uzunluk, merkezi kornea kalınlığı, ön 
kamara derinliği, aköz derinliği, lens kalınlığı, kero-
tometri, kornea çapı ve retina kalınlığı gibi ölçümleri 
yapan optik düşük koherens reflektometri (ODKR) de 
son dönemde kullanıma girmiştir.5-8

Çalışmamızın amacı, ODKR ve SOKT cihazları ile 
yapılan merkezi RK ölçümlerini karşılaştırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmaya; Ekim 2013-Aralık 2013 tarihleri arasın-
da kliniğimize gelen 39 olgunun 39 gözü dahil edil-
di. Her olgunun, rastgele bir gözü çalışmaya alındı. 
Olguların hepsinin en iyi düzeltilmiş görme keskin-
likleri, 10/10 olup; sferik refraksiyonları +2.0 D (Di-
optri)  ile -2.0 D, silindirik refraksiyonları +1.0 D  ile 
-1.0 D arasında, aksiyel uzunlukları da 24 mm’den 
azdı. Tüm olguların; göz içi basınçları, biomikrosko-
pik ve fundus muayeneleri normaldi. Hiçbirinin sis-
temik hastalığı yoktu. Ölçümlerin hepsi, saat 12:30 
ile 13:30 arasında yapıldı.

Makülada, internal limitan membran ile retina pig-
ment epiteli arası vertikal mesafe olarak tanımlanan 
merkezi retina kalınlığı ölçümleri; ODKR ve SOKT 
cihazları ile aynı zamanda 3’er kez ölçülerek kayde-
dildi. Ölçümler arası en az ikişer dakika ara verildi. 
Tüm ölçümler; aynı yerde, aynı kişi tarafından ve ide-
al şartlarda yapıldı. 

Cihazlar

Optik Düşük Koherens Reflektometri (ODKR): 
Lenstar LS 900® (Haag-Streit AG, Köniz, İsviçre); 
ODKR cihazı, gözdeki oküler mesafeleri ölçmek için 
ışık dalgalarının zaman-zeminli interferometrik veya 
koherent süper pozisyonunun etkisini kullanır. Ga-
uss-şekilli bir spektrum ile 820 μm süper luminesan 
diod kullanır. Teknik özellikleri, diğer reflektomet-
ri tekniklerinden daha yüksek uzaysal çözünürlük 
sağlar. Kornea, lens ve retina gibi farklı yapıların 
insan gözü içindeki yansımaları, interferometrik ola-
rak referans kollarının yansımaları üzerine yerleşir. 
Reflektif bir ara yüzden gelen bir interferans sinyali 

hasta tarafından ölçüm ışını sabitlendiğinde ve ara-
yüze dik olduğunda oluşur. Cihaz, tekrar hizalama 
gerektirmeden ölçüm başına 16 ardışık tarama ya-
par.  Lenstar OKDR, non-kontak olarak çalışır ve her 
bir ölçümü çok kısa sürede yapar. Lenstar® ODKR ci-
hazı, göz içi lensi gücünün hesaplanması ve refraktif 
cerrahi işlemler için tasarlanmıştır. Lenstar OKDR; 
aksiyel uzunluk, santral kornea kalınlığı, ön kamara 
derinliği, aköz derinliği, lens kalınlığı, kerotometri, 
kornea çapı ve retina kalınlığı gibi verileri içeren tüm 
gözün biyometrisini gerçekleştirir.5,9  

Spektral Optik Koherens Tomografi (SOKT): 
RTVue-100 (Optovue®, Optovue Inc, Fremont, CA, 
USA); SOKT sistemi spektral domain OKT teknolojisi-
ni kulanan bir cihazdır.  SOKT, sabit bir referans ayna-
sı ve yüksek kapasiteli bir spektrometre kullanır. Sis-
tem, 830 nm dalga boyunda çalışır ve saniyede, 26.000 
aksiyel tarama hızı kapasitesine sahiptir. Sistemin 
derinlik çözünürlüğü dokuda 5 μm’dir. Göz hareketle-
rinden daha hızlı bir tarama yaptığı için artefaktlar en 
aza indirgenir ve daha yüksek çözünürlükte, daha net 
görüntü elde edilmiş olur. Yüksek hızlı tarama sayesin-
de ölçüm netliği artmıştır. SOKT’da görüntüler gri ton-
larında elde edilebildiği gibi, maviden kırmızıya gökku-
şağı tonlarında yalancı bir renklendirme de yapılabilir. 
Yalancı renklendirme ile doku katmanları birbirinden 
daha iyi ayırt edilebilmektedir. Burada hiperreflektif 
dokular (retina pigment epiteli, fotoreseptör tabakası 
gibi) kırmızı ile, hiporeflektif (vitreus, retina dış nük-
leer tabakası gibi) veya ışığı absorbe eden dokular (kan 
damarları, hemoraji gibi) ise mavi-siyah renk tonları ile 
yansıtılmakta, reflektivitesi bu iki uç nokta arasında 
yer alan doku katmanları ise kırmızı ile mavi arasında-
ki diğer gökkuşağı renkleriyle ifade edilmektedirler.5,9

İstatistiksel Değerlendirdme: İstatistiksel analiz-
ler için, NCSS (Number Cruncher Statistical System) 
2007&PASS (Power Analysis and Sample Size) 2008 
Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. 
Çalışma verileri değerlendirilirken; tanımlayıcı ista-
tistiksel metodların (ortalama, standart sapma,  oran) 
yanısıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında, nor-
mal dağılım gösteren parametrelerin grup içi değer-
lendirmelerinde, ‘Eşleştirilmiş Örnek Testi’ (Paired 
Samples Test); üç ve daha fazla takiplerdeki grup içi 
değerlendirmelerde ise, ‘Tekrarlı Ölçümlerde Varyans 
Analizi’ (Repeated Measures Test) ve ikili değerlendir-
melerinde ‘Düzeltilmiş Bonferroni Testi’ (Adjustment 
for multiple comparisons Bonferroni Test) kullanıldı. 
Uygulamalar arasındaki uyumun değerlendirilmesin-
de ise, ‘Intraclass Korelasyon Katsayısı’ (IC) ve ‘Bland 
Altman grafikleri’ kullanıldı. Parametreler arası iliş-
kilerin değerlendirilmesinde de, ‘Pearson Korelasyon 
Analizi’ (r) kullanıldı. Anlamlılık p<0.01ve p<0.05 dü-
zeylerinde değerlendirildi.
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Grafik:	Optik düşük koherens reflektometri ve spektral do-
main optik koherens tomografi ile ölçülen retinal kalınlıkla-
rının bland altman grafiği.

BULGULAR

Çalışmaya katılan 39 olgunun, 20 (%51.3)’si kadın, 
19 (%48.7)’u erkek idi. Olguların ortalama (±SD) yaşı 
32.12±9.72 (en az-en çok; 22-43) yıldı. Hastaların 
merkezi RK ölçümleri tablo 1’de , her iki cihaz ölçüm-
lerinin karşılaştırılması tablo 2’de sunulmuştur.

ODKR: ODKR cihazı ölçümlerindeki 1.RK değerleri, or-
talama 193.72±15.86 (172-223) μm; 2.RK değerleri, orta-
lama 196.05±13.60 (172-218) μm ve 3.RK değerleri, or-
talama 195.28±13.28 (171-224) μm olarak saptanmıştır. 

Üç kez yapılan ölçümlerde, RK değerleri arasında is-
tatistiksel olarak ileri düzeyde (%51.9) anlamlı uyum 
saptanmıştır (IC: 0.519; p=0.001; p<0.01).

ODKR cihazı RK ölçümlerindeki ikili karşılaştırma-
lara göre;

Birinci ile ikinci, birinci ile üçüncü ve ikinci ile üçün-
cü RK değerleri arasında sırasıyla;  %56.7 (IC: 0.567; 
p=0.001; p<0.01), %53.2 (IC: 0.532; p=0.001; p<0.01) 
ve %44.7 (IC: 0.447; p=0.002; p<0.01) istatistiksel ola-
rak ileri düzeyde anlamlı uyum saptanmıştır. 

SOKT: SOKT cihazı ölçümlerindeki 1. RK değerleri, 
ortalama 223.26±13.22 (195-263) μm; 2. RK değerle-
ri, ortalama 222.08±15.38 (201-271) μm ve 3. RK de-
ğerleri, ortalama 223.54±13.20 (196-254) μm olarak 
saptanmıştır. Üç kez yapılan ölçümlerde, RK değerleri 
arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde (%48.8) an-
lamlı uyum saptanmıştır (IC: 0.488; p=0.001; p<0.01). 

SOKT cihazı RK ölçümlerindeki ikili karşılaştırma-
lara göre;

Birinci ile ikinci, birinci ile üçüncü ve ikinci ile üçün-
cü RK değerleri arasında sırasıyla;  %51.4 (IC: 0.514; 
p=0.001; p<0.01), %48.4 (IC: 0.484; p=0.001; p<0.01) 
ve %46.6 (IC: 0.466; p=0.001; p<0.01) istatistiksel ola-
rak ileri düzeyde anlamlı uyum saptanmıştır. 

ODKR cihazı ölçümlerindeki RK  değerleri, ortalama 
195.02±11.78 (173.3-219.6) μm iken; SOKT cihazı öl-
çümlerindeki RK değerleri, ortalama 222.96±11.34 
(205-255)  μm olarak saptanmıştır. 

Tablo	1:	Retinal kalınlık ölçümleri değerlendirilmesi.

Retinal kalınlık (n=39) Ort±SS IC (r) p
İkili  

karşılaştırmalar
IC(r) p

ODKR

1. Ölçüm 193.72±15.86

0.519 0.001**

1-2 0.567 0.001**

2. Ölçüm 196.05±13.60 1-3 0.532 0.001**

3. Ölçüm 195.28±13.28 2-3 0.447 0.002**

SOKT

1. Ölçüm 223.26±13.22

0.488 0.001**

1-2 0.514 0.001**

2. Ölçüm 222.08±15.38 1-3 0.484 0.001**

3. Ölçüm 223.54±13.20 2-3 0.466 0.001**

IC (r); Intraclass Korelasyon Katsayısı.

**p<0.01.

Tablo	2:	Optik Düşük koherens reflektometri   ve spektral domain optik koherens tomografi cihazları  retinal kalınlık 
ortalamalarının değerlendirilmesi.

Retinal Kalınlık (n=39) Ort±SS Min. Mak. p
%95 CI Pearson  

Korelasyon
Katsayısı r

 p
Lower Upper

ODKR Ort. 195.02±11.78 173 219
a0.001** -30.755 -25.125 0.719 0.001**

SOKT Ort. 222.96±11.34 205 255

           ODKR - SOKT 27.94±8.68 9.6 42.6
a;Paired Samples Test,  CI; Güven aralığı,   Ort; Ortalama, ODKR; Optik Düşük Koherens Reflektometri,  r; Pearson 
Korelasyon Katsayısı, SS; Standart Sapma, SOKT; Spektral Domain Optik Koherens Tomografi. **p<0.01.
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ODKR ve SOKT cihazları RK ölçümleri arasında, ista-
tistiksel anlamlı farklılık saptandı (p=0.001; p<0.01). 
ODKR cihazı ile ölçülen ortalama RK  değerine göre, 
SOKT cihazı ile ölçülen ortalama RK değerindeki 
27.94±8.68 μm ‘lik fark, istatistiksel olarak ileri düzey-
de anlamlı bulunmuştur (p=0.001; p<0.01). İki cihazın 
RK ölçümleri arasında %71.9 düzeyindeki pozitif yönlü 
(ODRK ortalama RK değeri arttıkça, SOKT ortalama 
RK değeri artan) ilişki, istatistiksel olarak ileri düzeyde 
anlamlı bulunmuştur (r=0.719; p=0.001; p<0.01).

İki cihazın RK ölçümlerine ilişkin uyumunu değerlen-
dirmek için kullanılan ve ikili  karşılaştırma için %95 
güven aralıklarını gösteren Bland Altman çizimlerine 
göre, cihazlar arasında iyi bir uyum olduğu saptanmış-
tır. ODKR ve SOKT cihazları RK ölçümlerine ilişkin 
Bland-Altman grafiğine göre; uyum limitleri (95% LoA), 
10.91 alt limit ve 44.96 üst limit olarak saptanmıştır.

TARTIŞMA

Son yıllarda, OKT teknolojileri hızlı bir gelişme 
göstermiştir. Daha duyarlı ve güvenilir veriler elde 
etmeye yönelik çalışmalar sonucunda, aksiyel çözü-
nürlüğü artırıp tarama zamanını kısaltarak spektral 
analiz özelliğine sahip yeni SOKT kullanıma girmiş-
tir.5-10 Bu cihazlarla, dokunun farklı katmanlarından 
yansıyan ışık demeti, yüksek hızlı bir spektrometre 
tarafından algılanmakta ve derinliğine bir yansıtıcı-
lık profili oluşturulmak üzere bir Fourier transforma-
törüne aktarılmaktadır. Bu yüzden SOKT’lara, Fou-
rier-domain OKT’de denilmektedir. Dış fotoreseptör 
ve pigment epitel tabakasının yüksek çözünürlükte 
görüntülenmesini sağlayan SOKT, makülanın kali-
tatif ve kantitatif değerlendirilmesinde önemlidir.5-10 
Tavşanlarda RK’nın histolojik kesit kalınlığı ve OKT 
ölçümünün karşılaştırıldığı çalışmada, Ge ve ark.,11 
OKT’nin kantitatif olarak RK’yı ölçebildiğini, öl-
çümlerdeki farkın bilgisayar yazılımındaki yansıtıcı 
sınırların otomatik tanımlanmasından kaynaklana-
dığını, her ölçüm için sınırların elle belirlenmesinin 
daha doğru sonuç verebileceğini bildirmiştir. 

Teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu bir diğer cihaz, 
ODKR’dir. Bu optik biometri cihazı, non-kontak ve non-
invaziv olarak tek bir çekimle; aksiyel uzunluk, merke-
zi kornea kalınlığı, ön kamara derinliği, aköz derinlik, 
lens kalınlığı ve retina kalınlığı gibi birçok parametrele-
ri aynı anda ölçebilmektedir.5-10 ODKR’nin otomatik ola-
rak kendi ölçtüğü ön kamara derinliği, merkezi kornea 
kalınlığı, lens kalınlığı v.d. sonuçlarının geçerliliği, tek-
rarlanabilirliği ve diğer biyometri cihazlarının ölçümle-
ri ile uyum gösterdiği ortaya konmuştur.12,13

Çalışmamızda  kullandığımız Lens Star 900’de dahil, 
ODKR cihazlarında; RK, olgunun fiksasyon noktasın-
dan (foveadan) geçen tek bir A-scan boyunca ölçül-
mektedir.5 Çalışmamızda  kullandığımız  OptoVue da 

dahil,  SOKT cihazlarında da, genellikle fovea etrafın-
daki 1mm çapındaki dairenin içindeki RK, ortalama 
olarak verilmektedir.14-17 Ölçümün yapıldığı noktaya 
göre, RK sonuçları değişmektedir.18 Bu nedenle, fik-
sasyon sorunu olmayan sağlıklı olgularda yapılan öl-
çümler, hem geçerlilik hem de tekrarlanabilirlik açı-
sından güvenilir sonuçlar vermektedir. Çalışmamıza; 
tam fiksasyon yapabilecek, sağlıklı ve görmeleri  10/10 
olan olgular dahil edilerek ideal ölçüm koşullarının 
sağlanması hedeflendi. 

Mylonas ve ark.,19 OKDR ve ultrasonik biyometriyi  
karşılaştırdıkları çalışmasında; yoğun kataraktlı has-
talardaki ölçümlerde, ultrasonik biyometrinin daha 
doğru sonuç verdiğini bildirmişlerdir. Ortam opasite-
lerinin belirgin olduğu olgularda, sinyal yoğunluğun-
daki azalmaya  bağlı olarak ölçümlerde sorun olabi-
lir.13 Çalışmamızdaki genç yaş grubu, olumlu sonuçlar 
elde edilmesinde etkili olmuştur. Çalışmamız, ileri yaş 
grubunda tekrarlanırsa farklı sonuçlar çıkabilir. 

Literatürde SOKD ve OKDR cihazlarının RK ölçüm 
sonuçlarını karşılaştıran yeterli sayıda çalışma yoktur. 

Read ve ark.,5 OKDR (Lenstar LS 900) ve SOKT (Co-
pernicus SOCT HR) ile gençlerin RK’sını karşılaştır-
dıkları çalışmada;  ortalama RK’yı, SOKT ile 195±17 
μm  ve OKDR ile  196±16 μm; cihazlar arasındaki ko-
relasyonu,  r=0.80 (p<0.0001) olarak saptamışlardır. 
Read ve ark.,5; 2 cihaz ile yapılan ölçümlerin, kuvvetli 
korelasyon ve iyi uyum  gösterdiğini bildirmişlerdir. 
Bu çalışmada da; ODKR ile elle ölçülen RK, SOKT 
ile otomatik olarak ölçülen RK ile karşılaştırılmıştır 
ve ölçümler uyum göstermiştir.5 ODKR ile; otomatik 
hesaplamanın yanında, kullanıcıya bağlı elle ölçüm 
noktaları tanımlanması ile de RK hesaplanabilmekte-
dir.5 Çalışmamızda, ODRK cihazı ile otomatik olarak  
hesaplanan RK değerleri alındı ve ODKR ölçümleri, 
kendi içinde uyumluluk ve tekrarlanabilirlik göster-
di. Read ve ark.,5 bildirdiği ODRK ve SOKT cihazları 
arasındaki 1±8 μm’lik  ortalama RK ölçüm farkının, 
bizim çalışmamızda saptadığımız 27.94±8.68 μm’den 
az olmasının nedeni; otomatik ve elle yapılan ölçüm-
ler olabilir. Ayrıca, çalışmamızda SOKT cihazı olarak 
RTVue-100 kullanılırken, Read ve ark.,5 Copernicus 
SOCT HR kullanmıştır.

Çalışmamızda; ODKR cihazı ölçümlerindeki RK  de-
ğerleri, ortalama 195.02±11.78 (173.3-219.6) μm iken; 
SOKT cihazı ölçümlerindeki RK değerleri ise, ortala-
ma 222.96±11.34 (205-255)  μm olarak saptandı. Bu 
değerler, ODKR ve SOKT ile yapılan çalışmalarda-
ki RK değerleri ile parelellik göstermektedir.14,15,18,20 
Çalışmamızda, iki cihazın RK ölçümlerinde; yük-
sek pozitif yönlü ilişki (r=0.719; p=0.001; p<0.01), 
yüksek uyum (%95 LoA alt limit 10.91 üst limit 
44.96) ve iyi korelasyon (r>0.90, p<0.05) saptandı. 
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İki cihaz arasında, RK değerleri arasında saptadığımız 
ortalama 27.94±8.68 μm’lik fark, istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p=0.001; p<0.01). Bu fark, retina segmen-
tasyonundan kaynaklanabilir. Cihazlar, RK ölçümün-
de kullandıkları yazılıma göre, genellikle ön sınırı ILM 
olarak kabul ederken;  arka sınır, RPE-Bruch membra-
nı  kesişiminin arkası veya önü  olarak değişiklik göste-
rebilmektedir. Arka sınırdaki bu farklılık, RK ölçümün-
de de farka neden olmaktadır. Çalışmamızda, cihazın 
otomatik hesaplama sonuçları değerlendirmeye alındı.

İki cihaz karşılaştırıldığında; ODKR tek bir noktada 
ölçüm yaparken, SOKT 1mm çapındaki alanda orta-
lama değeri vermektedir.16,17 Cihazların kullanım kı-
lavuzlarında aksiyel çözünürlük;  ODKR için 5 μm, 
SOKT için 1 μm  olarak bildirilmektedir. Cihazların 
sadece belirli parametrelerde karşılaştırılması uygun 
olmayabilir. Çünkü; kullanılan yazılım, elektro-me-
kanik yapı gibi birçok faktör sonuca etki etmektedir. 
Ayrıca; iki cihaz arasındaki ölçüm farkı,  retinanın 
segmentasyon algoritmasından da  kaynaklanabilir. 
Sonuçta teorik olarak; cihazlar arasında, farklı klinik 
durumlarda  avantaj sağlayacak farklar vardır. Fa-
kat; cihazlar arası ölçüm farkları, günlük pratik uy-
gulamada ih¬mal edilebilir düzeydedir. Bu nedenle, 
her iki cihaz pratik uygulamada birbirinin yerine kul-
lanılabilir. Fakat, uygulayıcı aradaki farkın önemine 
kendisi karar vermelidir. İki cihazda da ölçümler; 
çok hızlı yapılabilmekte, benzer ve optik prensiplere 
uygundur. Bu da, yüksek tekrarlanabilir ve uyumlu 
ölçüm sonuçlarının elde edilmesinde etkin olmuştur.

Sonuç olarak; ODKR ve SOKT cihazları ile  ölçülen 
RK değerleri arasında, yüksek pozitif yönlü ilişki, 
yüksek uyum ve iyi korelasyon saptandı.
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